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De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling 
van alle typen en modellen. Daarom vragen wŷ uw begrip 
dat wŷ ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, 
inrichting en technologie aan te brengen.  

 

Symbool Uitleg 
 

 

Gebruiksaanwŷzing lezen  

Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te 
leren kennen, moet u de instructies in deze 
gebruiksaanwŷzing aandachtig doorlezen. 

 

 

Aanvullende  informatie  op  het  internet  

De digitale handleiding met aanvullende infor  
matie en in andere talen kunt u vinden op 
internet  via de QR-code op de voorkant van de 
handleiding of door het servicenummer in te 
voeren op home.liebherr.com/fridge -manuals . 

Het servicenummer vindt u op het typeplaatje:  
 

 
Fig. Voorbeeld 

 

 

Apparaat  controleren  

Controleer alle onderdelen op transportschade. 
Neem bŷ op- of aanmerkingen contact op met 
de distributeur of de klantenservice.  

 

 

Afwŷkingen 

De gebruiksaanwŷzing geldt voor verschillende 
modellen, afwŷkingen zŷn mogelŷk. Secties die 
alleen van toepassing zŷn op bepaalde appa  
raten worden met een sterretje (*)  aangeduid. 
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Symbool Uitleg 
 

 

Instructies  voor  actie  en resultaten  van  de 
actie  

Instructies voor actie worden aangeduid met 
een . 

De resultaten van de actie worden aangeduid 
met een . 

 

 
Videoôs 

Videoôs over de apparaten vindt u op het 
YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte. 

Open -Source - licenties:  

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die 
Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de 
gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: 
home.liebherr.com/open -source -licences  

Deze gebruiksaanwŷzing geldt voor: 

- SCFvh 4002 

- SCFvh 4032 

 

1  Het  apparaat  in  vogelvlucht  

1.1  Leveringsomvang  

Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bŷ op- 
of aanmerkingen contact op met de handelaar of de klan  
tenservice. (zie 9.3 Klantenservice) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 Voorbeeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitrusting  

De levering bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Rechtopstaand apparaat 

- Uitrusting *  

- Montagemateriaal *  

- Gebruiksaanwŷzing 

- Servicebrochure 

- Kwaliteitscertificaat *  

- Netkabel 

- Wandbevestigingskit 

1.2  Apparaat -  en  uitrustingsoverzicht  

SCFvh 4002 SCFvh 4032 

(1)  Typeplaatje (6)  Bedieningselementen en 
temperatuurweergave 

(2)  Oplegroosters (7)  Vrieslade 
(3)  Stelvoeten (8)  Binnenverlichting 
(4)  P-sensor (9)  Dooiwaterafvoer 
(5)  Slot (10)  Veiligheidsthermostaats  

ensor 

 
 
 
 

 
Fig. 2 Voorbeeld 

Uitrusting  

(1)  LAN/WLAN-aanslui  
ting*  

(2)  Potentiaalvrŷe alarm  
uitgang 

(3)  USB-aansluiting 

(4)  Aansluiting voor P- 
sensor 

(5)  Draaghulp 

1.3  Speciale  uitrusting  
 

Aanwŷzing 
Accessoires zŷn verkrŷgbaar via de klantenservice 
(zie 9.3 Klantenservice) en in de Liebherr-Hausgeräte-shop 
onder home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html . 

 

https://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html
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Ondeskundig gebruik van het toestel leidt tot 
beschadiging of bederf van de opgeslagen 
producten. 

Klimaatklassen  

De voor uw apparaat van toepassing zŷnde 
klimaatklasse staat op het typeplaatje. 

 

 

 
 
 

 
1.4  Toepassingsgebied  van  het  apparaat  

Beoogd  gebruik  

Deze laboratoriumkoel-/vrieskast is geschikt 
voor de professionele opslag van producten 
bŷ temperaturen tussen 3 °C en 16 °C in het 
koelgedeelte en tussen -9 °C en -30 °C in het 
vriesgedeelte. 

Typische producten die opgeslagen kunnen 
worden zŷn monsters voor onderzoek, 
reagentia, laboratoriuminventaris, enz. 

De opslag van temperatuurgevoelige stoffen 
vereist het gebruik van een onafhankelŷk, 
permanent bewaakt alarmsysteem. Dit alarm  
systeem moet dusdanig zŷn ontworpen, dat 
een verantwoordelŷke persoon elke alarmtoe  
stand kan registreren, om overeenkomstige 
maatregelen te kunnen treffen.  

Voorzienbaar  verkeerd  gebruik  

Gebruik het apparaat niet voor de volgende 
toepassingen: 

- Opslag en koeling van: 

Å Chemisch onstabiele, ontvlambare of 
bŷtende stoffen 

Å Bloed, plasma of andere lichaamsvloei  
stoffen bestemd voor infusie, toediening 
of inbrenging in het menselŷk lichaam. 

- Gebruik in explosiegevaarlŷke omgevingen. 
- Gebruik buiten of in vochtige bereiken en 

spatwaterbereiken. 
- Gebruik in het woongedeelte, omdat in 
dergelŷke omgevingen geen adequate 
bescherming van de radio-ontvangst kan 
worden gegarandeerd.*  

Fig. 3 Typeplaatje  

(X)  Deze klimaatklasse 
geeft aan bŷ welke 
omgevingscondities 
het apparaat veilig kan 
worden gebruikt.  

 

Klimaat  
klasse  (X)  

max.  ruimte  
temperatuur  

max.  
rel.  lucht  
vochtigheid  

7 35 °C 75% 
 

Aanwŷzing 
De minimaal toegestane ruimtetemperatuur 
op de plaats van opstelling is 10 °C. 

De binnentemperatuur van het apparaat over  
schrŷdt nooit de omgevingstemperatuur op 
de opstellingslocatie. 

Onder grensomstandigheden kan zich lichte 
condensatie vormen op de glazen deur en op 
de zŷwanden. 

 

1.5  Geluidsemissie  van  het  apparaat  

Het A-gewogen geluidsdrukniveau tŷdens de werking van 
het toestel is lager dan 70 dB(A) (geluidsvermogen rel. 1 
pW). 

1.6  Conformiteit  

Het koudemiddelcircuit is gecontroleerd op lekkages. Het 
apparaat voldoet aan de relevante veiligheidsvoorschriften. 

 

 

De geµnstalleerde radiomodule voldoet aan richtlŷn 
2014/53/EU. Informatie over de radiomodule (zie 9.1 Tech 
nische gegevens) . 

 

LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ 
GMBH 

A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr 
Straße 1 

 

 
Adres: 

conformiteitsverklaring  

 

   

 

 

 

SmartModule  

http://www.liebherr.com/
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1.7  SVHC-stoffen volgens de REACH - 
verordening  

Onder  de  volgende  link  kunt  u  controleren 
of uw apparaat SVHC-stoffen volgens de REACH- 
verordening bevat: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr - 
erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html  

 

2  Algemene veiligheidsvoor  
schriften  

Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat u 
hem te allen tŷde kunt raadplegen. 

Als u het apparaat doorgeeft, geef dan ook de 
handleiding door aan de volgende eigenaar. 

Om het apparaat goed en veilig te kunnen 

- Reparaties en ingrepen aan het apparaat 
alleen door de klantenservice of ander hier  
voor opgeleid vakpersoneel laten uitvoeren. 

- Apparaat alleen volgens de voorschriften 
monteren, aansluiten en afvoeren. 

Brandgevaar:  

- Het gebruikte koelmiddel (gegevens op 
het typeplaatje) is milieuvriendelŷk maar 
brandbaar. Koelmiddel dat ontsnapt, kan 
ontbranden. 

Å WAARSCHUWING: Koelkringloop niet 
beschadigen. 

Å Vermŷd het hanteren van ontstekings  
bronnen in de binnenkant van het appa  
raat. 

gebruiken,  moet  u  deze  handleiding  vóór 
gebruik aandachtig doorlezen. Volg altŷd 
de instructies, veiligheidsvoorschriften en 
waarschuwingen die hierin zŷn opgenomen. 
Deze zŷn belangrŷk om het apparaat veilig 
en probleemloos te kunnen installeren en 
gebruiken. 

Gevaren  voor de  gebruiker:  

- Dit apparaat mag alleen gebruikt worden 
door technisch en laboratoriumpersoneel 
dat daarvoor opgeleid is en vertrouwd is 
met alle veiligheidsmaatregelen voor het 
werken in een laboratorium. Kinderen en 
personen met verminderde lichamelŷke, 
zintuiglŷke of geestelŷke vermogens of 
gebrek aan ervaring en kennis mogen dit 
apparaat niet gebruik nemen of bedienen. 

- De contactdoos moet eenvoudig toegan  
kelŷk zŷn, zodat het apparaat in nood  
gevallen snel van de stroomvoorziening 
kan worden losgekoppeld. Deze moet zich 
buiten de achterkant van het apparaat 
bevinden. 

- Als het apparaat van het net wordt 
gescheiden, altŷd bŷ de stekker vast  
houden. Niet aan de kabel trekken. 

- Bŷ storingen de netstekker uittrekken of de 
zekering uitschakelen. 

- WAARSCHUWING: Het netsnoer niet 
beschadigen. Apparaat niet gebruiken, als 
het netsnoer is beschadigd. 

- WAARSCHUWING: Meervoudige contact  
dozen/verdeeldozen en andere elektroni  
sche apparaten (zoals halogeentransforma  
toren) mogen niet aan de achterzŷde van 
apparaten worden geplaatst en gebruikt.  

- WAARSCHUWING: ventilatieopeningen in 
het apparaatbehuizing of in de inbouwbe  
huizing niet afsluiten. 

Å WAARSCHUWING:  In het koelvak geen 
elektrische apparaten gebruiken die niet 
van het door de fabrikant aanbevolen 
type zŷn. 

Å Indien koudemiddel uittreedt:  Open vuur 
of ontstekingsbronnen in de buurt van 
het uittreedpunt  vermŷden. Ruimte goed 
ventileren. Klantenservice informeren. 

- Het apparaat niet in de buurt van explo  
sieve gassen gebruiken. 

- Geen benzine of andere brandbare gassen 
en vloeistoffen in de buurt van het appa  
raat bewaren of gebruiken.  

- Geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen 
met brandbaar drŷfgas, in het appa 
raat bewaren. Deze spuitbussen zŷn te 
herkennen aan de opgedrukte inhoud of 
een vlamsymbool. Alle uittredende gassen 
kunnen worden ontstoken door elektrische 
componenten. 

- Brandende kaarsen, lampen en andere 
voorwerpen met open vuur uit de buurt van 
het apparaat houden, zodat ze het apparaat 
niet in brand kunnen steken.  

- Alcoholische dranken of andere verpak  
kingen die alcohol bevatten alleen opslaan 
als ze dicht afgesloten zŷn. Eventueel 
uittredende alcohol kan door elektrische 
onderdelen worden ontstoken. 

Val- en kantelgevaar:  

- WAARSCHUWING : Om gevaar door instabi  
liteit van het apparaat te voorkomen, moet 
dit volgens de instructies worden beves  
tigd. 

- Plinten, laden, deuren enz. niet als opstapje 
of als steun gebruiken. 

https://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html
https://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html


Algemene  veiligheidsvoorschriften  

6 *  afhankelŷk van  model  en  uitvoering  

 

 

Gevaar voor b evriezing, gevoelloosheid en 
pŷn: 

- Permanent contact van de huid met 
koude oppervlakken of gekoelde/bevroren 
producten vermŷden of beschermende 
maatregelen treffen, bŷvoorbeeld hand  
schoenen gebruiken. 

Letsel - en beschadigingsgevaar:  

- WAARSCHUWING: Om het ontdooiproces 
te versnellen, geen mechanische hulpmid  
delen of andere middelen gebruiken die niet 
door de fabrikant worden aanbevolen. 

- WAARSCHUWING: Letselgevaar door elek  
trische schok! Onder de afdekking bevinden 
zich onder spanning staande delen. 
Led-binnenverlichting alleen door de klan  
tenservice of hiervoor opgeleid deskundig 
personeel laten vervangen of repareren. 

- LET OP: Apparaat mag alleen met origineel 
toebehoren van de fabrikant of met door 
de fabrikant goedgekeurd toebehoren van 
andere producenten worden gebruikt. De 
gebruiker draagt het risico bŷ gebruik van 
niet-goedgekeurd toebehoren. 

Beknellingsgevaar:  

- Bŷ het openen en sluiten van de deur niet 
in het scharnier grŷpen. De vingers kunnen 
ingeklemd raken. 

Kwalificatie  deskun dig  personeel:  

Het apparaat mag uitsluitend geïnstalleerd, 
getest, onderhouden en in bedrŷf gesteld 
worden door deskundig personeel dat 
vertrouwd is met de montage, inbedrŷfstel  
ling en bediening van het apparaat.  
Deskundig personeel zŷn personen die door 
hun technische opleiding, kennis en erva  
ring en hun kennis van de relevante normen 
in staat zŷn het aan hun opgedragen werk 
te beoordelen en uit te voeren en moge  
lŷke gevaren te onderkennen. Ze moeten 
een opleiding, instructies en toestemming 
hebben om met het apparaat te werken. 

Symbolen  op het  apparaat:  

Het symbool kan zich op de compressor 
bevinden. Het heeft betrekking op de 
olie in de compressor en wŷst op het 

volgende gevaar:Kan bŷ inslikken 
en indringen  in  de luchtwegen 
dodelŷk zŷn. Deze aanwŷzing is alleen 
van belang voor het recyclingproces. In de 
normale modus bestaat er geen gevaar. 

 

WAARSCHUWING : Brandgevaar / 
brandbare materialen. Het symbool bevindt 
zich op de compressor en wŷst op het 
gevaar van ontvlambare stoffen. De sticker 
niet verwŷderen. 

Het symbool bevindt zich aan de achter  
zŷde van het apparaat in het gedeelte van 
het alarmrelais en wŷst op het volgende 

gevaar: Elektrische schok! Ook bŷ 
een van het net gescheiden apparaat kan 
spanning aanwezig zŷn. Sticker niet verwŷ  
deren. 

Deze of een vergelŷkbare sticker kan op 
de achterkant van het apparaat zŷn aange  
bracht. Deze wŷst erop dat er zich vacuüm- 
isolatiepanelen (VIP) of perlietpanelen in 
de deur en/of de behuizing bevinden.  
Deze aanwŷzing is alleen van belang voor 
het recyclingproces. De sticker niet verwŷ  
deren. 

Deze of een soortgelŷke sticker kan zich op 
de achterzŷde van het apparaat bevinden. 
Hŷ verwŷst naar de ingebouwde lithiumio  
naccu. Deze aanwŷzing is alleen voor het 
recyclingproces van belang. Sticker niet 
verwŷderen. 

 

WAARSCHUWING:  Koud  opper  
vlak! Alleen met een geschikte handbe  
scherming aanraken. 

Deze of een soortgelŷke sticker kan zich 
op het apparaat bevinden en duidt op het 
gevaar van bevriezing. 

Neem  de specifieke  waarschuwingen  en  de 
andere specifieke instructies in de andere 
hoofdstukken in acht:  

 

 

 

 
GEVAAR 

Wŷst op een onmiddellŷke 
gevaarlŷke situatie die, 
indien deze niet wordt 
vermeden, tot de dood of 
ernstig letsel zal leiden. 

 

 

 Wŷst op een gevaarlŷke 

WAARSCHU  
WING  

situatie die, indien deze 
niet wordt vermeden, tot  de 
dood of ernstig letsel kan 

 leiden. 

 

 

 
VOORZICHTIG  

Wŷst op een gevaarlŷke 
situatie die, indien deze niet 
wordt vermeden, kan leiden 
tot licht of middelzwaar 
letsel. 

 
 
LET OP 

Wŷst op een gevaarlŷke 
situatie die, indien deze 
niet wordt vermeden, 
tot aanzienlŷke materi±le 
schade kan leiden. 

 
Aanwŷzing 

Wŷst op nuttige informatie 
en tips. 
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3  Werking van het Touch & Swipe -  
display  
U bedient uw apparaat met het Touch & Swipe-display. Met 
het Touch & Swipe-display (verder display genoemd) selec  
teert u de functies van het apparaat  door te tikken of te 
vegen. Als u gedurende 10 seconden geen actie op het 
display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenlig  
gende menu of rechtstreeks naar de statusweergave. 

3.1  Navigatie en verklaring van 
symbolen  

In de afbeeldingen worden verschillende symbolen voor 
navigatie op het display gebruikt. Deze symbolen worden 
in de volgende tabel beschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Symbool Beschrŷving 
 

 

Symbool  "Uitgebreid  menu"  openen:  

Naar het uitgebreide menu navigeren 
en het uitgebreide menu openen.  

Indien vereist: In het uitgebreide menu 
naar de gewenste functie navigeren. 

(zie 3.2.2 Geavanceerd menu openen) 

Geen actie gedu  
rende 10 seconden 

Als u gedurende 10 seconden geen 
actie op het display uitvoert, gaat het 
display terug naar het bovenliggende 
menu of rechtstreeks naar de status  
weergave. 

Deur openen en 
sluiten. 

Als u de deur opent en direct weer 
sluit, springt het display direct terug 
naar de statusweergave. 

Opmerking: Afbeeldingen  van het  display worden met 

Engelse begrippen weergegeven. 

3.2  Menu's  

De functies van het apparaat zŷn over verschillende menu's 
verdeeld: 

 

Menu Beschrŷving 

Hoofdmenu Wanneer u het apparaat inschakelt, 
bevindt u zich automatisch in het 
hoofdmenu. 

Vanaf hier navigeert u naar de belang  
rŷkste functies van het apparaat, het 
instellingenmenu en het uitgebreide 
menu. 

 

 

Instellingenmenu 

Het instellingenmenu bevat de overige 
apparaatfuncties voor het instellen van 
uw apparaat. 

 

 
Uitgebreid menu 

Het uitgebreide menu bevat speciale 
apparaatfuncties voor het instellen van 
uw apparaat. De toegang tot het uitge  
breide menu wordt beveiligd met de 
cŷfercode 1 5 1 . 

3.2.1  Instellingenmenu  openen  
 

Fig. 4 Voorbeeld 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 
ẓ Instellingenmenu is geopend. 

Ẓ Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren. 

Symbool Beschrŷving 

 Display  kort  aanraken: 

Functie activeren/deactiveren. 

Keuze bevestigen. 

Submenu openen. 

 Display  een  bepaalde  tŷd 
(bŷv. 3 seconden)  aanraken:  

Functie of waarde activeren/deacti  
veren. 

 Naar rechts  of  links  vegen:  

In het menu navigeren. 

 Terugsymbool  kort  aanraken:  

Eén menuniveau terugspringen. 

 

 

Terugsymbool  3 seconden  aanraken:  

Terugspringen naar de statusweer  
gave. 

 Terugsymbool  linksboven  kort 
aanraken:  

Eén menuniveau terugspringen. 

 

 

Pŷl met  klok:  

Het duurt meer dan 10 seconden 
voordat de volgende weergave op het 
display verschŷnt. 

 Pŷl met  tŷdweergave: 

Het duurt de aangegeven tŷd voordat 
de volgende weergave op het display 
verschŷnt. 

 Symbool  "Instellingenmenu"  openen:  

Naar het instellingsmenu navigeren en 
het instellingsmenu openen. 

Indien vereist: In het instellingsmenu 
naar de gewenste functie navigeren. 

(zie 3.2.1 Instellingenmenu openen) 
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3.2.2  Geavanceerd  menu  openen  
 

Fig. 5 Toegang met  cȶfercode 151  

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 
ẓ Geavanceerd menu is geopend. 

Ẓ Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren. 

3.3  Slaapstand  

Als u het display 1 minuut niet aanraakt, schakelt het 
display over naar de slaapstand. In de slaapstand is de 
helderheid van het display gedimd.  

3.3.1  Slaapstand  beëindigen  

Ẓ Display kort met de vinger aanraken. 

ẓ Slaapstand is beëindigd. 

 

4  In  gebruik  nemen  

4.1  Opstelvoorwaarden  
 

 
Brandgevaar door vocht! 
Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting 
vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.  
Ẓ Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten 
ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omge  
ving of binnen bereik van spatwater plaatsen.  

 

4.1.1  Plaats  van  opstelling  
 

 
Vrŷkomend koudemiddel en olie! 
Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelŷk maar 
wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrŷko  
mend koelmiddel en vrŷkomende olie kunnen bŷ hoge 
concentratie en in contact met een externe war mtebron 
ontvlammen. 
Ẓ Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor 

niet beschadigen. 
 

- Plaats het apparaat niet naast een fornuis, verwarming 
of dergelŷke, en stel het apparaat niet bloot aan direct 
zonlicht. 

- Een optimale opstelplaats is een droge en goed geventi  
leerde ruimte.  

- Wanneer het apparaat in een zeer vochtige omgeving 
wordt neergezet, kan zich aan de buitenkant van het 
apparaat condenswater vormen. 

Let op de plaats van opstelling altŷd op de be- en 
ontluchting.  

- Hoe meer koelmiddel in het apparaat aanwezig is, des 
te groter moet de ruimte zŷn waarin het apparaat staat. 
In te kleine ruimten kan bŷ een lek een brandbaar gas- 
luchtmengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de 
opstelruimte minstens 1 m3 groot zŷn. Gegevens over 
het gebruikte koelmiddel staan op het typeplaatje aan de 
binnenkant van het apparaat.  

- De vloer op de plaats van opstelling moet horizontaal en 
vlak zŷn. 

- De plaats van opstelling moet voor het apparaatgewicht 
inclusief de maximale belasting over voldoende draagver  
mogen beschikken. (zie 9.1 Technische gegevens) 

- Het gebruik in explosiegevaarlŷke omgevingen is niet 
toegestaan. 

4.1.2  Elektrische  aansluiting  
 

Brandgevaar door verkeerd opstellen! 
Als een stroomkabel of stekker de achterkant van het appa  
raat raakt, kunnen de trillingen van het apparaat de stroom  
kabel of stekker beschadigen en kortsluiting veroorzaken. 
Ẓ Voorkom bŷ het opstellen van het apparaat dat onder het 

apparaat stroomkabels klem komen te zitten.  
Ẓ Apparaat zo opstellen, dat stekker of netsnoer niet tegen 

het apparaat liggen. 
Ẓ Op contactdozen in het apparaatacchterpaneel geen 

apparaten aansluiten. 
Ẓ Meervoudige contactdozen of verdeeldozen en andere 

elektronische apparaten (bŷv. halogeen-transformatoren) 
mogen niet  aan het achterpaneel van apparaten worden 
aangebracht en gebruikt.  

 

4.2  Afmetingen  apparaat  
 

Fig. 6 Voorbeeld 
 

 SCFvh 4002, SCFvh 4032  

A 2044 mm 

B 597 mm 

C 654 mm 

D 1203 mm 

E 23 mm 

 
WAARSCHUWING  

 

WAARSCHUWING  
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 SCFvh 4002, SCFvh 4032  

F 1241 mm 

A = hoogte van apparaat inclusief stelvoeten (minimum) / 
wielen 

B =  breedte van apparaat zonder greep [greepdiepte =  
45 mm]  

C =  diepte van apparaat zonder greep [greepdiepte =  45 mm] 

D =  diepte van apparaat bŷ geopende deur 

E =  scharnierhoogte 

F =  diepte van apparaat met uitstekende greep en kantelbe  
veiliging 

4.3  Apparaat  transporteren  

4.5  Deurgreep  monteren  

 

 

Gevaar voor verwonding door glasscherven!* 
Tŷdens transport op een hoogte van meer dan 1500 m kan 
het glas van de deur breken. De scherven zŷn scherp en 
kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. 

Ẓ Navenante veiligheidsmaatregelen treffen.  
 

 

 

Gevaar voor letsel en beschadigingen door omkantelend 
apparaat! 
Ẓ Let tŷdens het transport van apparaten op oneffen 

vloeren en hellingen. 
 

Bŷ het  transport  van  het  apparaat  het  volgende  in  acht 
nemen:  
Ẓ Apparaat rechtop transporteren. 

Ẓ Apparaat met twee personen transporteren. 
Bŷ eerste  ingebruikname:  

Ẓ Het apparaat verpakt transporteren. 

Bŷ het  transport  van  het  apparaat  na de eerste  ingebruik  
name  (bŷv. verhuizing  of  reiniging):  
Ẓ Apparaat leegmaken. 

Ẓ Deur beveiligen tegen ongewenst openen. 

4.4  Apparaat  uitpakken  

Ẓ Controleer of het apparaat en de verpakking op trans  
portschade. Neem onmiddellŷk contact met de leveran  
cier op, als u een beschadiging opmerkt. Het apparaat 
niet op de stroomvoorziening aansluiten. 

Ẓ Verwŷder alle verpakkingsmaterialen van de achterzŷde 
of de zŷwanden van het apparaat die een correcte plaat  
sing of ventilatie kunnen belemmeren.  

Fig. 7 

Ẓ Meegeleverde greep met de meegeleverde schroeven 
Fig. 7 (1) op de deur aanbrengen. 

Ẓ Afdekplaatje Fig. 7 (2) plaatsen. 
Ẓ Stop uit de verpakking op de tegenoverliggende zŷde 

plaatsen. *  
 

4.6  Kantelbeveiliging  monteren  

Gereedschap  
 

Fig. 8 
 

Verwondings- en beschadigingsgevaar door kantelend 
apparaat! 
Levensgevaar en schade aan het apparaat. Een apparaat 
zonder kantelbeveiliging kan omvallen, als u bŷvoorbeeld de 
deur opent of planken uittrekt.  
Ẓ Voordat u het apparaat in gebruik neemt: Monteer de 

kantelbeveiliging altŷd volgens de aanwŷzingen. 
 

Apparaat tegen kantelen beveiligen. 
 

Fig. 9 

De kantelbeveiligingen worden meegeleverd bŷ het appa  
raat. Deze bestaat uit twee bevestigingssteunen, twee borg  
haken en vier zelfborgende schroeven (4 x 14). 

 

WAARSCHUWING  
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4.7  Apparaat  opstellen  
 

Letsel- en beschadigingsgevaar! 

Ẓ Apparaat met 2 personen opstellen. 

 

 
 
 
 

 
Fig. 10 

Ẓ Bevestigingssteunen Fig. 10 (1) met zelfborgende 
schroeven aan het apparaat monteren. 

Ẓ Apparaat met gemonteerde vasthouddelen tegen de 
wand schuiven. 

Letsel- en beschadigingsgevaar! 
De deur kan tegen de wand slaan en hierdoor worden 
beschadigd. Bŷ glazen deuren kan het beschadigde glas tot 
letsel leiden! 
Ẓ Deur tegen het slaan tegen de wand beveiligen. Deur  
stopper, bŷv. van vilt, op de wand aanbrengen. 

 

Ẓ Alle benodigde onderdelen (bŷv. netkabel) op de achter  
zŷde van het apparaat aansluiten en naar de zŷkant 
leiden. 

 

Aanwŷzing 
Kabels kunnen beschadigd worden! 

Ẓ Kabels bŷ het terugschuiven niet ingeklemd raken. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Fig. 11 

Ẓ Markeringen op de wand aanbrengen Fig. 11 (1). 

Ẓ Apparaat verwŷderen. 

 
 

 
Fig. 13 

Ẓ Apparaat zodanig tegen de wand schuiven dat de vast  
houddelen in de borghaken vergrendelen. 

ẓ Het apparaat is nu tegen kantelen beveiligd. 
ẓ Dit kan door terugklappen van de borghaken weer 

worden losgemaakt. 
 

4.8  Apparaat  uitlŷnen 
 

LET OP 
Vervorming van het apparaat en deur sluit niet. 
Ẓ Apparaat horizontaal en verticaal uitlŷnen. 

Ẓ Oneffen ondergrond met stelvoeten compenseren. 
 

 

 

 

 
Fig. 12 

Afhankelŷk van  de eigenschappen  van  de wand  (hout, 
beton) geschikt bevestigingsmateriaal (bŷv. pluggen) en 
voldoende  bevestigingspunten  gebruiken  . 

Ẓ Borghaken bevestigen. 

Niet-deskundige hoogteverstelling van de stelvoet! 
Zwaar tot dodelŷk letsel. Door verkeerde hoogteverstelling 
kan het onderdeel van de stelvoet losraken en het apparaat 
kantelen. 

Ẓ De stelvoet er niet te ver uitdraaien. 
 

 

 
VOORZICHTIG  

 
WAARSCHUWING  
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Fig. 14 

Apparaat  optillen:  

Ẓ Stelvoet rechtsom draaien. 
Apparaat  neerlaten:  

Ẓ Stelvoet linksom draaien. 

4.9  Plaatsen  van  meerdere  apparaten  
 

LET OP 
Beschadigingsgevaar door condenswater tussen de 
zŷwanden! 
Ẓ Het apparaat niet direct naast een ander koelapparaat 

plaatsen. 
Ẓ Apparaat met afstand van 3 cm tussen de apparaten 

opstellen. 
Ẓ Meerdere apparaten alleen tot temperaturen van 35 °C 

en 65 % luchtvochtigheid naast elkaar opstellen.  
Ẓ Bŷ hoge luchtvochtigheid afstand tussen de apparaten 

vergroten. 
 

 

Ẓ Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inza  
melpunt. 

 

4.12  Deurscharnier  verwisselen  

Gereedschap  
 

 

 

 

Letselgevaar door niet-deskundige wissel van de deurschar  
nieren! 
Ẓ Laat de deurdraairichting door gekwalificeerd personeel 

verwisselen. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 15 Side-by-side-opstelling  

Letselgevaar en materiële schade door hoog deurgewicht! 

Ẓ Ombouw alleen uitvoeren, als u een gewicht van 25 kg 
kunt dragen. 

Ẓ Ombouw alleen met twee personen uitvoeren. 
 

 

 

LET OP 
Onder stroom staande onderdelen! 
Beschadiging van elektrische onderdelen. 

   Ẓ Trek de netstekker eruit, voordat u de deuraanslagwissel 

Aanwŷzing 
Een side-by-side-kit is als toebehoren via de Liebherr-klan  
tenservice verkrŷgbaar. (zie 9.3 Klantenservice) 

 

4.10  Na het  plaatsen  

Ẓ Beschermfolies verwŷderen. *  
Ẓ Apparaat reinigen. (zie 8.3 Apparaat reinigen) 
Ẓ Indien nodig: Apparaat desinfecteren. 
Ẓ Factuur bewaren om voor servicediensten apparaat- en 

dealergegevens beschikbaar te hebben. 
 

4.11  Afvalverwerking  van  de verpakking  

uitvoert.  
 

Ẓ Deur openen. 

 

 

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie! 

Ẓ Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen. 
 

 

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal: 

- Golfkarton/karton 

- Onderdelen uit geschuimd polystyreen 

- Folies en zakken uit polyetheen 

- Spanbanden uit polypropeen 

- Vastgespŷkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen*  

 
 

 
Fig. 16 

Ẓ Voorste afdekkingen Fig. 16 (1) binnen ontgrendelen en 
naar de zŷkant toe verwŷderen. 

Ẓ Bovenste afdekking Fig. 16 (2) naar boven toe verwŷ  
deren. 

 

WAARSCHUWING  

 
WAARSCHUWING  
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Fig. 17 

Ẓ Middelste afdekking ontgrendelen en verwŷderen. 

 

 

 
Fig. 18 

Ẓ Stekker Fig. 18 (1) van printplaat  loskoppelen. 

 

 
Fig. 19 

Ẓ Stekker Fig. 19 (1) op printplaat  verwisselen. 
 

Fig. 20 

Ẓ Afdekking met een kleine schroevendraaier ontgrendelen 
en verwŷderen. 

 

 
Fig. 21 
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Ẓ Stekker uit stekkerhouder verwŷderen. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Fig. 22 De inbouwpositie  van de stekkerhouder  kan 180° 

gedraaid zȶn. 

Ẓ Stekkerhouder ontgrendelen. 
 

Fig. 23 
Ẓ Stekkerhouder Fig. 23 (1) aan tegenoverliggende zŷde 

vergrendelen. 

Fig. 25 

Ẓ Kabel voorzichtig eruit trekken. 
 

Fig. 26 

   Ẓ Scharnierhoek eruit trekken. 
LET OP 
Letselgevaar door eruit vallende deur! 

Ẓ Deur vasthouden. 
 

 

Fig. 24 

Ẓ Scharnierhoek Fig. 24 (1) losschroeven. 
Ẓ Deur inclusief scharnierhoek Fig. 24 (2) circa 200 mm 
recht omhoog tillen en verwŷderen. 

Ẓ Deur voorzichtig op een zachte ondergrond leggen. 

 
 
 

 
Fig. 27 Deur koelgedeelte 

Ẓ Scharnierbus Fig. 27 (1) met de vingers eruit trekken. 
Ẓ Afdekstop Fig. 27 (2) voorzichtig met een sleufschroeven  

draaier optillen en eruit trekken.  
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Fig. 30 

Ẓ Bouten Fig. 30 (1) naar de scharnierhoek verplaatsen. 
Ẓ Bouten Fig. 30 (2) met aanhaalmoment  van  12  Nm  vast  

draaien. 

Ẓ Scharnierhoek weer losschroeven. 

 
 
 
 

 
Fig. 28 Deur koelgedeelte  

Ẓ Scharnierbus en afdekstop steeds aan tegenoverliggende 
zŷde plaatsen (de afgeschuinde zŷden omhoog). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 31 

Ẓ Afdekking Fig. 31 (1) in het midden iets indrukken en naar 
boven toe verwŷderen Fig. 31 (2). 

 

LET OP 
Letselgevaar door gespannen veer! 

Ẓ Deursluitsysteem niet uit elkaar halen Fig. 32 (1). 

 
 
 

 
Fig. 29 

Ẓ Scharnierhoek naar tegenoverliggende zŷde verplaatsen. 
 

Letselgevaar en materiële schade door eruit kantelende 
deur! 

Ẓ Lagerbout met aangegeven aanhaalmoment vastdraaien. 

 
 
 
 

 
Fig. 32 

Ẓ Sluitsysteem Fig. 32 (2) draaien tot  het klikt.  

ẓ Voorspanning van het sluitsysteem is losgemaakt. 
 

Aanwŷzing 

Ẓ Deur vasthouden. 
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Ẓ Schroeven Fig. 32 (3) losmaken, scharnierhoek naar 
boven toe verwŷderen Fig. 32 (4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 35 Geschuimde deur* 

 
 
 
 

 
Fig. 33 

Ẓ Deur Fig. 33 (1) iets openen, circa 200 mm recht omhoog 
tillen en verwŷderen Fig. 33 (2). 

Ẓ Deur voorzichtig op een zachte ondergrond leggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 36 Glasdeur* 

Ẓ Panelen verwŷderen. 

Ẓ Greep losschroeven. 

 

 
 

 
Fig. 34 

Ẓ Scharnierhoek weer vastschroeven. 
 

Aanwŷzing 
U moet de greep aan beide deuren verplaatsen. 
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Fig. 37 

Ẓ Stop naar de tegenoverliggende zŷde verplaatsen. 
 

Fig. 38 Geschuimde deur* 
 

Fig. 39 Glasdeur* 

Ẓ Greep aan tegenoverliggende zŷde schroeven. 

Ẓ Panelen aanbrengen. 

 

 

Fig. 40 Deur vriesgedeelte  

Ẓ Scharnierbus Fig. 40 (1) met de vingers eruit trekken. 
Ẓ Afdekstop Fig. 40 (2) voorzichtig met een sleufschroeven  

draaier optillen en eruit trekken.  
 

Fig. 41 Deur vriesgedeelte  

Ẓ Scharnierbus en afdekstop steeds aan tegenoverliggende 
zŷde plaatsen (de afgeschuinde zŷden omhoog). 
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Fig. 42 Deur vriesgedeelte  

Ẓ Slot vergrendelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 46 

Ẓ Slot plaatsen. 

 

 
Fig. 43 

Ẓ Schroef Fig. 43 (1) verwŷderen. 
Ẓ Afdekking Fig. 43 (2) met een kleine schroevendraaier 
losmaken en verwŷderen. 

Ẓ Slotbout Fig. 43 (3) eruit trekken. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 47 

Ẓ Slotbout Fig. 47 (1) plaatsen. 
Ẓ Slot iets draaien zodat slotbout Fig. 47 (2) in sleuf van 

slot vergrendelt. 
Ẓ Afdekking Fig. 47 (3) plaatsen. 

Ẓ Schroef Fig. 47 (4) plaatsen. 

 
Fig. 44 

Ẓ Slot eruit trekken. 
 

 
Fig. 45 

Ẓ Afdekkingen naar de tegenoverliggende zŷde 
verplaatsen. 

Fig. 48 

Ẓ Afdekking Fig. 48 (1) in het midden iets indrukken en naar 
boven toe verwŷderen Fig. 48 (2). 
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Fig. 49 

Ẓ Scharnierbout Fig. 49 (1) losschroeven. 
Ẓ Deursluitsysteem Fig. 49 (2) verplaatsen. 
Ẓ Bŷ het gebruik de juiste uitlŷning van het deursluitsys 

teem Fig. 49 (3) in acht nemen. 

Fig. 51 

Ẓ Sluitsysteem Fig. 51 (2) draaien tot  het klikt.  
ẓ Voorspanning van het sluitsysteem is losgemaakt. 

Ẓ Scharnierhoek Fig. 51 (3) losschroeven. 
 

Aanwŷzing 
Onjuiste plaatsing van de hoogte-instelschŷven. 
Bevestiging van de moer niet meer voldoende mogelŷk. 
Ẓ De schŷf moet aan de onderzŷde van het sluitsysteem 

vastklikken. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Fig. 50 

Ẓ Scharnierhoek losschroeven. 

LET OP 
Letselgevaar door gespannen veer! 

Ẓ Deursluitsysteem Fig. 51 (1) niet uit  elkaar halen. 

 

 
Fig. 52 

Ẓ Moer losdraaien en deursluitsysteem verwŷderen 
Fig. 52 (1). 

Ẓ De correcte uitlŷning van de hoogte-instelschŷven in acht 
nemen Fig. 52 (2). 

Ẓ Deursluitsysteem in de scharnierhoek verplaatsen en met 
de moer vastzetten Fig. 52 (3). 

Ẓ Bŷ het plaatsen de correcte uitlŷning van het deursluit  
systeem in acht nemen Fig. 52 (4). 
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Fig. 53 

Ẓ Afdekplaat naar de tegenoverliggende zŷde verplaatsen. 

Fig. 56 

Ẓ Deur met een tweede persoon van de grond tillen en op 
het sluitsysteem plaatsen. 

 

Aanwŷzing 

Ẓ Deur vasthouden. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Fig. 54 

Ẓ Scharnierhoek aan tegenoverliggende zŷde schroeven. 
 

Aanwŷzing 
De correcte uitlŷning en voorspanning is belangrŷk voor de 
functie van het sluitsysteem.  

 
 

 
Fig. 57 

Ẓ Scharnierhoek vastschroeven. 

 
 

 

 
Fig. 55 Links scharnierend (A ) /  rechts scharnierend (B) 

Ẓ Sluitsysteem tegen de weerstand in draaien tot  het schot 
van het sluitsysteem Fig. 55 (1) naar buiten wŷst. 

ẓ Sluitsysteem blŷft zelfstandig in deze positie staan. 

ẓ Sluitsysteem is uitgelŷnd en voorgespannen. 

 
 
 

 
Fig. 58 

Ẓ Afdekking vastklikken. 
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Fig. 59 

Ẓ Scharnierhoek in de deur plaatsen. 

Fig. 62 

Ẓ Deur met een tweede persoon van de grond optillen. 
Ẓ Deur in 90Á geopende toestand voorzichtig op het sluit  

systeem plaatsen. 
 

LET OP 
Materiële schade door verkeerde montage! 
Ẓ Kabel bŷ het monteren van de scharnierhoek niet 

klemmen. 
 

 

 

 
Fig. 60 

Ẓ Kabel er voorzichtig doorsteken. 

LET OP 
Letselgevaar door eruit vallende deur! 

Ẓ Deur vasthouden. 

Fig. 63 

Ẓ Kabel door de uitsparing van de scharnierhoek leiden en 
voorzichtig monteren Fig. 63 (1). 

Ẓ Scharnierhoek Fig. 63 (2) vastschroeven. 

 
 

 

 
Fig. 61 Links scharnierend (A) /  rechts scharnierend (B) 

Ẓ Sluitsysteem tegen de weerstand in draaien tot  het schot 
van het sluitsysteem Fig. 61 (1) naar buiten wŷst. 

ẓ Sluitsysteem blŷft zelfstandig in deze positie staan. 

ẓ Sluitsysteem is uitgelŷnd en voorgespannen. 

 

 
Fig. 64 

Ẓ Stekker Fig. 64 (1) in stekkerhouder steken. 
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Fig. 65 

Ẓ Stekker Fig. 65 (1) in printplaat steken. 

Fig. 68 

Ẓ Voorste afdekkingen Fig. 68 (1) zŷdelings bevestigen en 
vastklikken. 

Ẓ Bovenste afdekking Fig. 68 (2) van boven vastklikken. 
Ẓ Deur sluiten. 

ẓ De deurscharnieren zŷn gewisseld. 

4.13  Deur  uitlŷnen 

Als de deur niet recht is, kunt u de deur aan de scharnier  
hoek afstellen. 

Deur koelgedeelte voor de deur vriesgedeelte uitlŷnen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 66 

Ẓ Afdekking plaatsen. 

 
 
 

 
Fig. 69 Koelgedeelte 

Ẓ Afdekking verwŷderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 67 

Ẓ Middelste afdekking vergrendelen. 

 
Fig. 70 Koelgedeelte 
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Ẓ Beide schroeven iets losmaken en deur met scharnier 
hoek naar rechts of links verschuiven. 

Ẓ Schroeven vastdraaien. 

Ẓ Afdekking plaatsen. 
 

Fig. 71 Vriesgedeelte 

Ẓ Middelste schroef aan onderste scharnierhoek verwŷ  
deren. 

U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedings  
kabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één 
uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koel  
kast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoe  
ding. 

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- Apparaat en voedingskabel zŷn onbeschadigd. 

- Apparaat is volgens de voorschriften opgesteld. 
(zie 4.5 Deurgreep monteren) 

- Vereisten aan de elektrische aansluiting zŷn aange 
houden. (zie 4.1 Opstelvoorwaarden) 

- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zŷn bekend 
en aangehouden. 

- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met 
de gegevens op het typeplaatje. 

- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard 
en elektrisch gezekerd. 

- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 
16 A. 

- Contactdoos is eenvoudig toegankelŷk en bevindt zich 
niet achter het apparaat.  

 

LET OP 
Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik! 
Beschadiging van de elektrische componenten van het 
apparaat. 

Ẓ Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 72 Vriesgedeelte 

Ẓ Beide schroeven iets losmaken en deur met scharnier 
hoek naar rechts of links verschuiven. 

Ẓ Schroeven tot  de aanslag vastdraaien (middelste schroef 
is niet meer nodig).  

ẓ De deuren zŷn uitgelŷnd. 

4.14  Apparaat op de stroomvoorziening 
aansluiten  

 

 
Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd 
apparaat of beschadigd netsnoer! 
Levensgevaar en snŷwonden. Als het apparaat of netsnoer 
tŷdens het transport beschadigd zŷn geraakt, kunt u een 
dodelŷke elektrische schok krŷgen. Bovendien kunt u zich 
snŷden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van 
het apparaat. 
Ẓ Controleer apparaat en netsnoer na het transport op 

beschadiging. 
Ẓ Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het appa  
raat of netsnoer beschadigd zŷn. 

Ẓ Neem contact op met de klantenservice. 

Brandgevaar door verkeerd aansluiten! 
Brandwonden. 
Beschadigingen van het apparaat. 
Ẓ Geen verlengkabel gebruiken. 

Ẓ Geen verdeeldozen gebruiken. 
 

 

 

 

LET OP 
Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten! 
Beschadigingen van het apparaat. 
Ẓ Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers 

zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators. 
 

Ẓ Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening 
aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contact  
doos. 

ẓ Standby-symbool verschŷnt op het display. 
ẓ Indien binnen 60 seconden geen actie volgt: Stand-by 
symbool vervaagt of verdwŷnt. 

ẓ Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrŷfstelling zie 
volgende hoofdstuk of gebruiksaanwŷzing. 

 

4.15  Apparaat inschakelen (eerste inbe  
drŷfstelling) 

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- Apparaat is opgesteld en aangesloten. 
- Alle plakstroken, plak- en beschermfolies en de trans  
portbeveiligingen in en aan het apparaat zŷn verwŷderd. 

 

 
WAARSCHUWING  

 
WAARSCHUWING  
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Fig. 76 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Tŷd is ingesteld. 

 

Fig. 73 Voorbeeld 

Ẓ Standby-symbool knippert. Wachten totdat het start  
proces beëindigd is. 

ẓ Display geeft het Standby-symbool weer. 

Als het apparaat met fabrieksinstelling wordt geleverd, 
moet bŷ inbedrŷfstelling eerst de beeldschermtaal en de 
datum/tŷd ingesteld worden. 

 

Fig. 74 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Taal is ingesteld. 
 

Fig. 75 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Datum is ingesteld. 

 

 
Fig. 77 Statusindicatie  

ẓ Het apparaat is klaar voor gebruik zodra de temperatuur 
op het display verschŷnt. 

ẓ De temperatuurweergave knippert totdat  de ingestelde 
temperatuur is bereikt.  

 

5  Opslag  

5.1  Instructies  voor  opslag  
 

Fig. 78 Voorbeeld Fig. 79 

Bŷ het bewaren in acht nemen: 

Ç Indien de legroosters Fig. 78 (1) verplaatsbaar zŷn, deze 
aan de hoogte aanpassen. 

Ç Maximale belading in acht nemen. (zie 9.1 Technische 
gegevens) 

Ç Apparaat pas beladen, zodra de opslagtemperatuur werd 
bereikt (inachtneming van koelketen).  

Ç Ventilatiesleuf Fig. 79 (2) van de ventilator in de binnen  
ruimte vrŷhouden. 

Ç Gekoelde goederen mogen de achterwand niet raken. 

Ç Koelproduct steekt niet uit over het draagplateau. 

Ç Vloeistoffen in gesloten houders bewaren. 

Ç Koelgoed met tussenafstand bewaren zodat de lucht 
goed kan circuleren. 

Ç Gekoelde goederen mogen de stapelmarkering niet over  

schrŷden.  
Dit is belangrŷk voor een goede luchtcirculatie en een 
gelŷkmatige temperatuurverdeling in de binnenruimte. 

 

6  Bediening  

6.1  Bedienings - en  weergave -elementen  

Het display geeft een snel overzicht van de huidige status 
van het apparaat, de temperatuurinstelling, de status van 
functies en instellingen, evenals alarm- en foutmeldingen.  

De bediening gebeurt direct op het Touch & Swipe-display 
foor vegen en aantikken. 

Er kunnen functies worden geactiveerd of gedeactiveerd en 
instellingswaarden worden gewŷzigd. 
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6.1.1  Statusindicatie  
 

 

   

Fig. 80 Statusindicatie  
(1)  Werkelŷke tempera  

turen (2)  

 
(3)  Status Ontdooiproces 

 
Symbolen van de statusindicatie  

De extra symbolen aan de onderste rand van de statusin 
Alarmstatus (4)  Status Deuropening 

De statusindicatie is de uitgangsindicatie. 

Deze toont  in het midden de temperatuur en in het onderste 
deel drie symbolen. De statusindicatie kan verder verschil  
lende weergavesymbolen weergeven. 

Vanuit de statusindicatie gebeurt de navigatie naar de func  
ties en instellingen. 

6.1.2  Weergavesymbolen  

De weergavesymbolen geven informatie over de actuele 
toestand van het apparaat.  

 

Symbool Apparaattoestand 
 

 

Stand -bysymbool  

Apparaat is uitgescha  
keld. 

 

 

Stand -bysymbool  (knip  
pert)  

Apparaat beweegt 
omhoog. 

 

 

Temperatuur  (knippert)  

Doeltemperatuur nog niet 
bereikt. Apparaat koelt af 
tot de ingestelde tempe  
ratuur.  

 

 

D in  de weergave  

Apparaat staat in demo  
modus. 

 

 

Onderhoudsindicatie 
(geel)  

Het ingestelde tŷdsin  
terval is afgelopen. 

 

 

Geheugen  vol  (geel)  

Het geheugen (999 uur) 
is vol. De oudste gege  
vens worden vanaf nu 
overschreven. 

 

 

Vol alarmgeheugen 
(geel)  

Het alarmgeheugen is 
vol. Individuele alarmen 
of het hele geheugen 
wissen. 

 

 

Foutsymbool  (rood)  

Apparaat is in fouttoe  
stand. 

 

 

Achtergrond  (blauw)  

Actieve instelling of 
actieve functie 

dicatie maken een snelle toegang tot  alarminformatie en 
details over de apparaattoestand mogelŷk. 

 

Symbool Apparaattoestand 
 

 

Alarmsymbool  (grŷs) 

Alarmarchief is leeg. 

Alarmarchief opent door kort tikken. 

 

 

Alarmsymbool  (wit)  

Er bevinden zich bevestigde alarmen in het 
alarmarchief. 

Alarmarchief opent door kort tikken. 
 

 

Alarmsymbool  (rood)  

Er bevinden zich nog niet bevestigde 
alarmen in het alarmarchief.  

Alarmarchief opent door kort tikken. 
 

 

Alarmsymbool  (rood,  knippert)  

Er bevindt zich een actief alarm in het 
archief. 

Alarmarchief opent door kort tikken. 
 

 

Ontdooisymbool  (grŷs) 

Geen ontdooiprocedure actief. 

 

 

Ontdooisymbool  (wit,  knippert)  

Ontdooiproces is actief. 

Kort aanraken opent de apparaatfunctie 
Ontdooiing. (zie 6.2.21 Ontdooien ) 

 

 

Ontdooisymbool  (wit)  

Automatisch ontdooiproces is actief. 
Functie kan niet worden geannuleerd. 

 

 

Deursymbool  (grŷs) 

De deur is gesloten. 

 

 

Deursymbool  (wit)  

De deur is geopend. 

 

 

Deursymbool  (rood,  knippert)  

De deur is sinds langere tŷd geopend, de 
bŷbehorende waarschuwing werd beves  
tigd. 

Het symbool knippert tot de deur wordt 
gesloten. 

Extra symbolen van de statusindicatie  

6.1.3  Akoestische  signalen  

In de volgende gevallen klinkt een signaal: 

- Als een functie of waarde wordt bevestigd. 

- Als een functie of een waarde ofwel niet geactiveerd 
ofwel niet gedeactiveerd kan worden.  

Symbool Apparaattoestand 

 Balk  (oplopend)  

3 seconden indrukken om 
instelling te activeren.  

 Balk  (aflopend)  

3 seconden indrukken om 
instelling te deactiveren. 
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- Zodra een fout optreedt.  

- Bŷ een alarmmelding. 

De alarmtonen kunnen in het klantmenu worden in- en 
uitgeschakeld. 

6.2  Apparaatfuncties  

6.2.1  Opmerkingen over de functies van het 
apparaat  

De apparaatfuncties zŷn af fabriek zo ingesteld dat uw 
apparaat volledig functioneel is. 

Voordat u de functies van het apparaat wŷzigt, activeert of 
deactiveert, controleert u of aan de volgende voorwaarden 
is voldaan: 

- U hebt de beschrŷvingen over de werking van het  
display gelezen en begrepen. (zie 3 Werking van het 
Touch & Swipe-display) 

- U hebt kennisgemaakt met de bedienings- en weergave- 
elementen van uw apparaat. (zie 6.1 Bedienings- en weer 
gave-elementen) 

 

 

6.2.2  Apparaat  in - en  uitschakelen  

Met deze functie kan het gehele apparaat worden in- en 
uitgeschakeld. 

Apparaat  inschakelen  

Zonder  geactiveerde  demomodus:  

 

 
Fig. 85 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 
ẓ Display toont  stand-bysymbool. 

ẓ Display schakelt na ongeveer 10 minuten uit. 

6.2.3  Temperatuurzone uit -  en inscha  

kelen  

U kunt afzonderlŷke temperatuurzones van het apparaat 
gescheiden van elkaar uitschakelen. 

Toepassing: 

- Reinigen 

- Ontdooien 

Koelgedeelte  uitschakelen  

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Ç Koelgedeelte is leeggemaakt. 

 
 

 
Fig. 81 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

Met  geactiveerde  demomodus:  

Fig. 86 

Ẓ Naar links of rechts vegen tot  de benodigde functie wordt 
weergegeven. 

 

 
Fig. 82 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 
 

Aanwŷzing 
Demomodus voor afloop van de countdown deactiveren. 

 

 

 

 
Fig. 83 Statusindicatie  

ẓ De temperatuurweergave verschŷnt op het display. 

Apparaat  uitschakelen  

Fig. 87 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Koelgedeelte is uitgeschakeld. 

Vriesgedeelte  uitschakelen  

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Ç Vriesgedeelte is leeggemaakt. 
 

 
Fig. 84 

 
Fig. 88 
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Ẓ Naar links of rechts vegen tot  de benodigde functie wordt 
weergegeven. 

 

Fig. 89 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Vriesgedeelte is uitgeschakeld. 

Koelgedeelte  inschakelen  

ẓ Vriesgedeelte is ingeschakeld. 

ẓ Apparaat koelt af tot  de laatst ingestelde temperatuur.  

6.2.4  Temperatuur  

De temperatuur is afhankelŷk van de volgende factoren: 

- hoe vaak de deur wordt geopend 

- hoe lang de deur geopend blŷft 

- ruimtetemperatuur  van de plaats van opstelling 

- type, temperatuur  en hoeveelheid van het koel-/vries  
goed 

 

Aanwŷzing 
In sommige delen van de binnenruimte kan de luchttempe  
ratuur van de weergegeven temperatuur afwŷken. 

Met de correcte temperatuur blŷft koel- & vriesgoed langer 
houdbaar. Overbodig wegwerpen kan zo worden vermeden. 

 

Temperatuur  instellen  

De volgende stappen beschrŷven hoe u de temperatuur in 
het koelgedeelte van bŷv. 12,1 ÁC tot 15,5 ÁC verhoogt en 
de temperatuur in het vriesgedeelte van bŷv. -33,3 °C tot 
-31,8 °C verhoogt. 

 

 

Fig. 90 

Ẓ Naar links of rechts vegen tot  de benodigde functie wordt 
weergegeven. 

 

 
Fig. 94 

 

 
Fig. 91 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 
ẓ Koelgedeelte is ingeschakeld. 

ẓ Apparaat koelt af tot  de laatst ingestelde temperatuur.  

Vriesgedeelte  inschakelen  

 

  

Fig. 95 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

 

 
Fig. 92 

Ẓ Naar links of rechts vegen tot  de benodigde functie wordt 
weergegeven. 

 

   

Fig. 93 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

Fig. 96 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 
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ẓ Temperaturen zŷn ingesteld. 

6.2.5  Temperatuurregistratie   

Het apparaat geeft met deze functie de minimum- en maxi  
mumtemperatuur in het apparaat aan. De registratie start 
automatisch na het inschakelen van het apparaat met een 
interval van één minuut. Na 999 uur (ca. 40 dagen) wordt 
erop gewezen dat het geheugen vol is. De temperatuurregi  
stratie moet dan gereset worden.  

 

Aanwŷzing 
Onafhankelŷk van deze functie worden ook de volledige 
temperatuurgeschiedenis en de alarm- en servicemeldingen 
geregistreerd. Deze gegevens kunnen worden ge±xpor  
teerd en op een USB-opslagmedium worden opgeslagen. 
(zie 6.2.22 Datadownload / Datalogging ) 

 

Als er een extra productsensor op het apparaat aanwezig is, 
is het mogelŷk deze te selecteren voor de weergave van de 
minimum- en maximumtemperatuur.  (zie 6.2.23 Sensorkali 
bratie ) 

 

Aanwŷzing 
De temperatuurregistratie moet bŷ de inbedrŷfstelling van 
het apparaat na  het  bereiken  van  de ingestelde  tempera  
tuur eenmaal gereset worden. (zie Temperatuurregistratie 
resetten) Hierdoor wordt de relevante maximumtemperatuur 
aangegeven. 

 

Temperatuurregistratie  tonen  

De temperatuurregistratie toont de duur van de meting en 
de gedurende die tŷd gemeten minimum- en maximumtem  
peratuur. 

 

 
Fig. 100 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Temperatuurregistratie is gereset. 

 

 

6.2.6  Verlichting  

Het apparaat is van een binnenverlichting voorzien. 

U kunt de binnenverlichting continu inschakelen. 
(zie Verlichting inschakelen*) *  

Als u de deur van het apparaat opent, schakelt u de interne 
verlichting in. 

U kunt deze functie ook deactiveren. (zie Verlichting bŷ 
deuropening uitschakelen*)  *  

Verlichting  inschakelen*  

 
 

 
Fig. 101 

 
Fig. 97 

 

 
 

 
Fig. 98 

ẓ Statusscherm met de temperatuurregistraties wordt 
weergegeven. 

Temperatuurregistratie  resetten  

De weergegeven minimum- en maximumtemperaturen 
kunnen op elk moment gereset worden. Hiermee worden de 
weergegeven waarden gewist en het meetinterval opnieuw 
gestart. 

Fig. 102 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Verlichting is ingeschakeld. 

Verlichting  uitschakelen*  
 

Fig. 103 
 

  

Fig. 99 Fig. 104 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Verlichting is uitgeschakeld. 
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Verlichting  bŷ deuropening  uitschakelen*  
 

Fig. 105 
 

 
Fig. 106 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Verlichting bŷ deuropening is uitgeschakeld. 

Verlichting  bŷ deuropening  inschakelen*  
 
 
 

 
Fig. 107 

 
 

 
Fig. 110 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 
ẓ Toegangsbeveiliging van het instellingenmenu is geacti  

veerd. 

Pincode voor de toegangsbeveiliging van het instellingen  
menu  wŷzigen 

(zie 6.2.8 Toegangscodes) 

Toegangsbeveiliging  van  het  instellingenmenu  deactiveren  

 

 

Fig. 108 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Verlichting bŷ deuropening is ingeschakeld. 

6.2.7  Toegangsbeveiliging  instellingenmenu  
 

 

Met deze functie kan de toegang tot het instellingenmenu 
beveiligd worden met een viercŷferige pincode. 

Toepassing: 

- Onbedoeld wŷzigen van instellingen en functies 
vermŷden. 

- Onbedoeld uitschakelen van het apparaat vermŷden. 

- Onbedoelde temperatuurinstelling vermŷden. 

 

Aanwŷzing 

Ẓ In de onderstaande voorbeelden wordt af fabriek de inge  
stelde PIN-code: 1 1 1 1 gebruikt.  

 

Toegangsbeveiliging  van  het  instellingenmenu  activeren  
 

Fig. 109 

 
Fig. 111 

 

Fig. 112 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 
ẓ Toegangsbeveiliging van het instellingenmenu is gedeac  

tiveerd. 

Beveiligd  instellingenmenu  openen  

Bŷ een actieve toegangsbeveiliging van het menu Instel  
lingen is de invoer van de PIN-code vereist, om het menu 
Instellingen te openen. Zodra u het menu Instellingen hebt 
verlaten, activeert u de toegangsbeveiliging automatisch.  
Ẓ Naar links of rechts vegen tot  de benodigde functie wordt 

weergegeven. 
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Fig. 113 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Pincode correct: Het instellingenmenu verschŷnt. 

6.2.8  Toegangscodes 

Verschillende instellingen zŷn mogelŷk. 

Toepassing: 

- Wŷzigen van de instellingscode. 
- Resetten van de instellingscode. 

 

 

Toegangsbeveiliging van het instellingenmenu 

Wŷzigen van  de instellingscode  

Deze instelling maakt het wŷzigen van de instellingscode 
voor de toegangsbeveiliging van het instellingenmenu 
mogelŷk. 

De instelling wordt in 3 stappen uitgevoerd:  

- Invoer van de instellingscode 
- Invoer van de nieuwe instellingscode 
- Bevestiging van de nieuwe instellingscode 

 

Aanwŷzing 

Ẓ In het volgende voorbeeld wordt de af fabriek ingestelde  
instellingscode 1 1 1 1 gewŷzigd. 

Ẓ De nieuwe instellingscode is: 2 3 4 5 
 

 

 
 
 
 

 
Fig. 115 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Invoer van de oude instellingscode succesvol. 
 

Fig. 116 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Invoer van de nieuwe instellingscode succesvol. 

 
Fig. 114 

De toegangsbeveiliging  van  het  instellingenmenu  moet 
actief zŷn. (zie 6.2.7 Toegangsbeveiliging instellingen 
menu ) 

Ẓ Naar links of rechts vegen tot  de benodigde functie wordt 
weergegeven. 

 
 
 
 
 

 
Fig. 117 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 
ẓ Bevestiging van de nieuwe instellingscode succesvol. 

ẓ De instellingscode is gewŷzigd. 
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Resetten  van  de instellingscode  

Instellingscode voor de toegangsbeveiliging van het instel  
lingenmenu vergeten of niet bekend.  
Ẓ Apparaat op fabrieksinstellingen (zie 6.2.31 Resetten naar 

fabrieksinstellingen ) resetten. 
ẓ Het apparaat is gereset naar de oorspronkelŷke instel 

lingen. 

ẓ De instellingscode af fabriek is: 1 1 1 1 

 

6.2.9  Herinnering  onderhoudsinterval  

Instelling van de periode tot  aan het onderhoud wordt  herin  
nerd. 

De volgende waarden kunnen worden ingesteld: 

- 7 dagen 

- 14 dagen 

- 30 dagen 

- 60 dagen 

- 90 dagen 

- 180 dagen 

- 360 dagen 

- 720 dagen 

- 1080 dagen 

- Uit 

Herinnering  onderhoudsinterval  instellen  

De volgende stappen beschrŷven hoe de periode tot  het 
volgende onderhoud ingesteld wordt.  

 
Fig. 121 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ De geselecteerde taal is ingesteld. 

6.2.11  Datum en tŷd  

Met deze instelling kan de datum en tŷd worden ingesteld. 

Datum  en tŷd instellen  
 

Fig. 122 

 
 
 

 
Fig. 118 

Fig. 123 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

 

 
Fig. 119 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 
ẓ De periode tot aan het volgende onderhoud wordt herin  

nerd is ingesteld. 

ẓ De resterende tŷd wordt weergegeven. 

 

6.2.10  Taal  

Met deze instelling wordt  de taal van de weergave inge  
steld. 

Taal  instellen  

 
Fig. 124 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Datum ingesteld. 

 

 
Fig. 120 
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Fig. 129 Voorbeeldweergave: Van 80 % naar 60 % scha- 

kelen.  

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Helderheid is ingesteld. 
 

Fig. 125 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Tŷd ingesteld. 

 

 

6.2.12  Temperatuureenheid  

Met deze functie stelt u de temperatuureenheid in. U kunt 
als temperatuureenheid graden Celsius en graden Fahren  
heit instellen. 

Temperatuureenheid  instellen  

 
6.2.14  Alarm  Sound  

Met deze functie kunnen alle alarmtonen, bŷvoorbeeld deur  
alarm, worden in- en uitgeschakeld. 

Alarm  Sound  activeren  
 

Fig. 130 

 
Fig. 126 

 
Fig. 131 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Alarm Sound is geactiveerd. 

Alarm  Sound  deactiveren  
 

 

 
Fig. 127 Voorbeeldweergave: Tussen Celsius en graden 

Fahrenheit schakelen.  

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Temperatuureenheid is ingesteld. 

 

 

6.2.13  Display -helderheid  

Met deze functie stelt u de helderheid van het display traps  
gewŷs in. 

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen: 

- 40% 

- 60% 

- 80% 

- 100 % (voorinstelling)  

Helderheid  instellen  

Fig. 132 
 

Fig. 133 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Alarm Sound is gedeactiveerd. 

 

 

6.2.15  Key  Sound  

Met deze functie kunnen alle toetstonen, bevestigingstonen 
en de opstarttoon in - en uitgeschakeld worden. 

Key  Sound  activeren  

 

 
Fig. 134 

Fig. 128 
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Verbinding  maken  

De inbedrŷfstelling en inrichting van uw SmartModule doet 
u online via het Liebherr SmartMonitoring Dashboard op uw 
internetcompatibele eindapparaat. 

 

Fig. 135 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Key Sound is geactiveerd. 

Key  Sound  deactiveren  
 
 
 

 
Fig. 136 

 
 
 
 

 
Fig. 139 

Ẓ Open het Liebherr SmartMonitoring Dashboard. (zie 
Fig. 139) . 

Op het koel- of vriesapparaat: 

 

 
 
 

 
Fig. 137 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Key Sound is gedeactiveerd. 

 

 

6.2.16  WLAN -verbinding  
 

Aanwŷzing 
Liebherr SmartMonitoring Dashboard is niet in alle landen 
beschikbaar. Controleer de beschikbaarheid via de QR-code 
door uw model in te voeren.  

 

 

Aanwŷzing 
Het gebruik van het Liebherr SmartMonitoring Dashboard 
onder https://smartmonitoring.liebherr.com  vereist een 
geïnstalleerde SmartModule en een zakelŷke MyLiebherr- 
account. U kunt zich tŷdens de online-inbedrŷfstelling direct 
met uw beschikbare aanmeldgegevens aanmelden of zich 
opnieuw registeren en een bedrŷfsaccount aanmaken. 

 

Deze instelling brengt een snoerloze verbinding tussen 
apparaat en internet tot stand. De verbinding wordt via de 
SmartModule gestuurd. Het apparaat kan via het Liebherr 
SmartMonitoring Dashboard in een browser worden geµnte  
greerd en met geavanceerde opties en individuele mogelŷk  
heden voor besturing, beheer en bewaking worden gebruikt.  

Fig. 140 
 

Aanwŷzing 
De toegangsbeveiliging van het instellingenmenu is geacti  
veerd. (zie 6.2.7 Toegangsbeveiliging instellingenmenu )  
Ẓ De gekozen pincode invoeren. Het instellingenmenu 
verschŷnt. 

 

 

Fig. 141 
 

Fig. 142 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 
Ẓ Inrichtprocedure op uw internetcompatibele eindappa  

raat voortzetten: Liebherr SmartMonitoring Dashboard 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 138 

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Ç SmartModule Fig. 138 (1) is geplaatst. 

Fig. 143 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 
ẓ Verbinding wordt gemaakt: WiFi connecting wordt weer  

gegeven. Het symbool knippert. 
Ẓ Instructies van het Liebherr SmartMonitoring Dashboard 

opvolgen. 

ẓ Verbinding is gemaakt. 

Verbinding  verbreken  

 
Fig. 144 

http://lhg.short-co.de/4px3v
http://lhg.short-co.de/4px3v
https://smartmonitoring.liebherr.com/
http://lhg.short-co.de/4px3v
http://lhg.short-co.de/4px3v
http://lhg.short-co.de/4px3v
http://lhg.short-co.de/4px3v
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Aanwŷzing 
De toegangsbeveiliging van het instellingenmenu is geacti  
veerd. (zie 6.2.7 Toegangsbeveiliging instellingenmenu ) 

 
6.2.17  LAN-verbinding  

Ẓ De gekozen pincode invoeren. Het instellingenmenu   

verschŷnt. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 145 

Aanwŷzing 
Liebherr SmartMonitoring Dashboard is niet in alle landen 
beschikbaar. Controleer de beschikbaarheid via de QR-code 
door uw model in te voeren.  

 

 

Aanwŷzing 
Het gebruik van het Liebherr SmartMonitoring Dashboard 
onder https://smartmonitoring.liebherr.com  vereist een 
geµnstalleerde SmartModule en een zakelŷke MyLiebherr- 
account. U kunt zich tŷdens de online-inbedrŷfstelling direct 
met uw beschikbare aanmeldgegevens aanmelden of zich 
opnieuw registeren en een bedrŷfsaccount aanmaken. 

 

Deze instelling zorgt voor een kabelgebonden verbinding 
tussen het apparaat en het internet tot stand. De verbin  
ding wordt via de SmartModule gestuurd. Het apparaat kan 
via het Liebherr SmartMonitoring Dashboard in een browser 
worden geïntegreerd en met geavanceerde opties en indivi  
duele mogelŷkheden voor besturing, beheer en bewaking 
worden gebruikt.  

 
Fig. 146 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 

ẓ Verbinding is verbroken. 

Verbinding  resetten  
 

 
Fig. 147 

 

Aanwŷzing 
De toegangsbeveiliging van het instellingenmenu is geacti  
veerd. (zie 6.2.7 Toegangsbeveiliging instellingenmenu ) 
Ẓ De gekozen pincode invoeren. Het instellingenmenu 
verschŷnt. 

 

 

Fig. 148 

 
 
 

 
Fig. 150 

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Ç SmartModule Fig. 150 (1) is geplaatst. 

Ç Een netwerkkabel is aangesloten. 
(Voor de aansluiting is de koppeling met een netwerks  
noer van maximaal 3 m lang voorzien).  

Ç Netwerk is met internet  verbonden. 

Verbinding  maken  

De inbedrŷfstelling en inrichting van uw SmartModule doet 
u online via het Liebherr SmartMonitoring Dashboard op uw 
internetcompatibele eindapparaat. 

 

 
Fig. 151 

Ẓ Open het Liebherr SmartMonitoring Dashboard. (zie 
Fig. 151) . 

Op het koel- of vriesapparaat: 

 

 

 

Fig. 149 

Ẓ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren. 
ẓ De WiFi-instellingen zŷn teruggezet op de toestand van 

levering. 

 
Fig. 152 

https://smartmonitoring.liebherr.com/
http://lhg.short-co.de/4px3v
http://lhg.short-co.de/4px3v
http://lhg.short-co.de/4px3v







































